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I.  Введение

Поглощение  между  гемоглобином  и  меланином.  Одновременно  это  позволяет  лазеру  проникать  глубже

Подкожно-жировая  клетчатка.  В  аппарате  используется  новая  запатентованная  технология  контактного  охлаждения  сапфировым  

наконечником,  который  эффективно  снижает  температуру  эпидермиса  до,  во  время  и  после  лазерного  облучения,  обеспечивая  

одновременное  воздействие  и  охлаждение.  Это  не  только  обеспечивает  превосходный  результат  в  долгосрочной  перспективе,

1.  Преимущества  диодной  лазерной  эпиляции

3.Применимая  область  применения

Диодный  лазер  имеет  оптимальную  длину  волны,  которая  позволяет  проникать  глубоко  в  дерму  и

в  волосяной  фолликул,  направляя  больше  энергии  к  меланину  внутри.

4.  Организация  курса  лечения

2.Принцип  лазерной  эпиляции

Мы  знаем  лучший  лазер  Мы  делаем  лучший  лазер

Волосы  на  всех  частях  тела,  например,  по  линии  роста  волос  на  лице,  вокруг  губ,  борода,  а  также  волосы  на  теле,  например,  подмышками,  

на  груди,  на  конечностях,  линии  бикини  и  т.  д.

Комфорт.  Feisu  808  использует  уникальную  технологию  компрессии,  которая  сглаживает  кровеносные  сосуды.

перенося  оксигемоглобин,  вытесняя  большое  количество  оксигемоглобина,  снижая  конкурентоспособность

удаляет  результаты,  но  также  защищает  нормальную  ткань  кожи  от  повреждения,  делая  лечение  более  эффективным

Большое  количество  лазерной  энергии,  вызывающее  быстрое  повышение  температуры.  При  этом  волосы  разрушаются.

фолликул,  стержень  волоса  и  другие  темные  ткани,  он  использует  принцип  диффузии  тепла  для  создания  теплового

Используя  фототермический  эффект  лазера,  богатая  меланином  ткань  волосяного  фолликула  поглощает

Повреждение  тканей,  снабжающих  кислородом  стволовые  клетки  вокруг  волосяного  фолликула.  Это  принципиально

предотвращает  повторный  рост  волос,  достигая  цели  постоянного  удаления  волос.

Ознакомьтесь  с  таблицами  рекомендуемых  параметров  на  P8,  P9,  P10.

1
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Выберите  нужный  режим.

Выберите  наконечник.

1.

автоматически  дефолтируется.

Введение  в  интерфейс  основного  блока

Мы  знаем  лучший  лазер  Мы  делаем  лучший  лазер

1.  Интерфейс  запуска

2.  Интерфейс  выбора  режима  (выбранная  граница  становится  синей,  невыбранная  —  серой)

следующий  интерфейс

Лазерная  эпиляция.

Для  охлаждения  после  обработки  выберите  

охлаждающую  пластину  и  убедитесь,  что  она  включена.

подобранные  подходящие  наконечники  на  основе

область,  наконечник  будет

Для  работы  выберите  Диод

Щелкните  в  любом  месте,  чтобы  войти

2.

состояние  «ВКЛ».

Программа  автоматически

размер  зоны  обработки.  После  выбора

3.  Интерфейс  выбора  наконечника

II.  Введение  в  интерфейс



5.  Выбор  режима  предварительной  настройки  ЧСС  (выбранный  режим  становится  цветным,  невыбранный  —  серым)

Предустановка  HR:  режим  предустановок,  

специально  разработанный  для  новичков,

Выберите  желаемый  режим  лечения.

Мы  знаем  лучший  лазер  Мы  делаем  лучший  лазер

6.  Щелкните

HR  Professional:  режим  эксперта,

Щелкните вернуться  к

Это  режим  предустановленных  параметров.  Нажмите

щелчок на  основе  реальной  ситуации.

для  входа  в  интерфейс  операции

работать  напрямую  и  регулировать  параметры

параметры).

5.  Выберите  толщину  волос  (3  уровня).

или

2.  ДЛИТЕЛЬНОСТЬ  ИМПУЛЬСА:  длительность  импульса,  длительность  светового  сигнала

4.  Интерфейс  выбора  режима  лечения

содержит  предустановленные  параметры  системы.

предназначен  для  опытных  пользователей.

2.  Выберите  тип  кожи  (6  типов).

1.Выберите  область  обработки  (7

3.  Выберите  цвет  волос  (5  цветов).

Выберите  при  необходимости.

4.  Выберите  густоту  волос  (3  уровня).

предыдущий  интерфейс.

5.  ТЕКУЩИЙ  СЧЕТЧИК:  Предварительно  установленное  количество  выстрелов.

продолжительность,

Выброс.  Выбирайте  в  зависимости  от  зоны  обработки.

эффект!

Остаётся  на  коже.  Чем  больше  число,  тем  дольше.

Определяется  по  состоянию  волос.

3.  ИНТЕНСИВНОСТЬ  ЛАЗЕРА:  Сила  энергии  лазера.

4.  УСТАНОВИТЬ  СЧЕТЧИК:  Оставшееся  количество  выстрелов.

6.  ТЕКУЩАЯ  ПЛОТНОСТЬ:  ПЛОТНОСТЬ  ТЕКУЩЕЙ  ЭНЕРГИИ  (ДЖ/СМ²).

1.  ЧАСТОТА  �  Частота,  скорость  пульса

размер  и  квалификация  оператора.

термический

Большее  число  —  сильнее.

3

сильнее



3.  ИНТЕНСИВНОСТЬ  ЛАЗЕРА:  Сила  энергии  лазера.

по  состоянию  волос.

размер  и  квалификация  оператора.

1.  ЧАСТОТА:  Частота,  скорость  пульса

Выброс.  Выбирайте  в  зависимости  от  зоны  обработки.

Остаётся  на  коже.  Чем  больше  число,  тем  дольше.

Продолжительность,  более  сильный  тепловой  эффект!  Решительно

2.  ШИРИНА  ИМПУЛЬСА:  ширина  импульса,  длительность  светового  сигнала

4.  ТЕКУЩИЙ  СЧЕТ:  Предварительно  установленное  количество  выстрелов.

4

Большее  число  —  сильнее.

5.  ТЕКУЩАЯ  ПЛОТНОСТЬ:  ПЛОТНОСТЬ  ТЕКУЩЕЙ  ЭНЕРГИИ  (ДЖ/СМ²).

лечили  без  возвращения  в

работать  напрямую  и  настраивать  параметры,  нажимая

ситуация.

основано  на  фактическом

8.  Предупреждение  о  температуре  воды

Это  экспертный  режим  для  опытных  операторов,  позволяющий  задавать  параметры  на  основе  прошлого  опыта.

Предыдущий  экран.  Нажмите.

размер  лечебной  головки  в  соответствии  с  вашими  потребностями

чтобы  войти  в  интерфейс  выбора  лечебной  головки,  и  вы  можете  выбрать

Мы  знаем  лучший  лазер  Мы  делаем  лучший  лазер

7.Щелкните

Этот  интерфейс  также  позволяет  выбирать

размер  наконечника  в  зависимости  от  обрабатываемой  области

или

войти

интерфейс  операции.

1.

8.  Интерфейс  профессионального  режима  HR

9.  Сигнализация  температуры  воды

Щелкните

Выбор  наконечника

Рекомендации:

Если  появится  это  предупреждение,  выключите

Предупреждение  о  высокой  температуре  воды.

машину  и  ждать  пока  вода

1. Обеспечьте  хорошую  циркуляцию  воздуха

температуру,  перед  использованием  остудить!

2.  Не  кладите  ничего  сверху.

инструмент.

4.  

3.  Поддерживайте  комнатную  температуру  ниже

25°C  (77°F).

Проверьте  уровень  воды.

вокруг  инструмента  во  время  работы.



рекомендуется:

10.  Предупреждение  о  потоке  воды

Мы  знаем  лучший  лазер  Мы  делаем  лучший  лазер

Предупреждение  о  потоке  воды

1.  Проверьте  уровень  воды.

2.

Если  появляется  это  предупреждение,  это

правильно  подключен.

11.Щелкните для  входа  в  интерфейс  внутренних  операций

12.  Интерфейс  сброса  счетчика  выстрелов

Проверьте,  исправен  ли  наконечник.

компанией.  Введите  пароль  и  нажмите

При  необходимости  обратитесь  к  своему  торговому  представителю!

очистить.

вернуться  к

Для  этого  интерфейса  требуется  пароль.

6.  ЗУММЕР:  выключатель  зуммера.

интерфейс  запуска.

«ОК!»,  чтобы  сбросить  счётчик  ударов  до  нуля.  Пожалуйста.

5

выключатель.

1.  ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО:  Общее  количество  выполненных  ударов.  Нажмите.

то

3.  ТЕМПЕРАТУРА  ВОДЫ:  Сигнализация  температуры  воды

4.  TEC /ON:  Установка  температуры  включения.

2.  РАСХОД  ВОДЫ:  Переключатель  аварийной  сигнализации  расхода  воды

5.  TEC /OFF:  Установка  температуры  выключения

охлаждение.

После  очистки  нажмите

7.  ЯРКОСТЬ:  Красный  индикатор

Количество  чистых  выстрелов

регулировка  интенсивности.

охлаждение.
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Введение  в  интерфейс  наконечника  (на  примере  режима  предустановок)

Этот  интерфейс  показывает  снимки

Частота  (3  Гц)

После  обработки  выберите  «Охлаждающая  пластина».

Мы  знаем  лучший  лазер  Мы  делаем  лучший  лазер

Ширина  импульса  (65  мс)

уход!

состояние.  Охлаждающая  пластина

Щелкните

операция.

Параметры  можно  регулировать  

во  время  работы

В  этом  интерфейсе  отображаются  

параметры,  используемые  в  

данный  момент  во  время  работы  

(сверху  вниз):

Напряжение  (100%)

и .

быстро  остынет.  Поместите  охлаждающую  

пластину  на  область,  требующую  охлаждения  после

13.  Интерфейс  использования  охлаждающей  пластины

режим  и  убедитесь,  что  он  находится  в

использовано  (00000)  и  требуется  

выстрелов  (733).

начать

с  использованием

1.  Интерфейс  1

Использование  охлаждающей  пластины

2.  Интерфейс  2
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III.  Клиническая  операция

4.  Побрейте  обрабатываемую  область.  Полностью  удалите  все  волосы,  не  оставляя  щетины.  Избегайте  конкурирующего  

поглощения  света  волосами,  что  влияет  на  эффективность  процедуры  и  повышает  комфорт.

(1)  Беременные  женщины;  

(2)  Пациенты  с  кожными  заболеваниями,  воспалением/инфекцией  в  зоне  обработки,  простым  герпесом  в  анамнезе;  (3)  

Склонность  

к  келоидным  рубцам;  (4)  

Использование  других  методов  удаления  волос  в  течение  последних  двух  недель  (снижение  абсорбции  из-за  отсутствия  

корня  волоса,  недостаточный  

эффект);  (5)  Лица  с  психическими  расстройствами;  

(6)  Кожа,  поврежденная  чрезмерным  воздействием  солнца;  дождитесь  полного  восстановления  перед  процедурой.

Мы  знаем  лучший  лазер  Мы  делаем  лучший  лазер

1.  Сделайте  фотографии  для  сравнения  «до  и  после».

щитки,  защитные  очки,  шпатель,  бритва  и  т.  д.

3.  Очистите  обрабатываемую  область.

2.  Подготовьте  материалы:  охлаждающий  гель  (бесцветный,  прозрачный,  высокой  вязкости),  аппарат  для  холодного  спрея,  бинты  для  глаз.

5.  Нанесите  охлаждающий  гель  (бесцветный,  прозрачный)  для  защиты  кожи  и  обеспечения  ее  увлажнения.

Предоперационная  подготовка

Противопоказания



Пульс

(Недели)(%)

Кожа

Пульс
Интервал

(Гц)

Интенсивные  сеансы

(Времена)

Тип

Тип
Область

Ширина

Область (Гц)

(Недели)

Кожа

Лазер

(РС)

Частота

Интенсивные  сеансы

(РС)

Уход

(%)

Уход

(Времена)

Лазер

Интервал

Ширина

Частота

4-6

5-6

4-6

Предложения  по  использованию:

1-2

25-45

4

4-6

45-55

4

5

25-45

5-6

30-50

40-50

1-2

40-50

4-6

4-6

1-2

40-60

5-6

5-6

5-6

3

40-60

1

2

4-6

15-25

40-50

4-6

60-100

5-6

50-80

60-100

5-6

1

15-30

5-6 4-6

30-50

25-40

4-6

1-2

40-50

4-6

25-50

1-2

60-100

2.Рекомендуемые  параметры  для  различных  наконечников

25-50

6

30-50

1

5-6

5-6

1

1

1

6

50-80

45-55

1

2

70-100

4-6

5

5-6

4-6

3

1 5-6

1-2

Руки,  подмышки,  интимные  зоны

10x10:  Лицо,  Подмышки,  Интимное  место

Волосы  на  губах

Мы  знаем  лучший  лазер  Мы  делаем  лучший  лазер

5x5:  Волосы  на  губах

12x10  (Вероятно,  опечатка,  возможно

Волосы  в  носу

области

(Подтвердите  на  основе  таблицы)

Волосы  в  носу

Живот,  Ноги

Волосы  на  губах

Наконечник  φ8

Волосы  на  губах

Волосы  на  губах

Волосы  на  губах

1.  Обзор  наконечника

Волосы  в  носу

Волосы  на  губах

12x20  (согласно  таблице):  Лицо,

Волосы  в  носу

20x40:  Руки,  Подмышки,  Спина,

Φ8:  Волосы  в  носу

Наконечник  5X5

Волосы  в  носу

Волосы  в  носу

Интраоперационная  операция

8
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2

70-90

1

4-6

6-8

1-2

6-8

10-30

3

1-2

2-3

40-70

70-100
1-2

60-80

4-6

6-8

1-2

5-20 30-40

4-6

4-6

4-6

60-100
50-100

1-2

60-90

4-6

4-6

60-90

40-60 4-6

6-10

6-8

50-80

2-3

1

40-60

70-100

20-40

1

2-3

3-4

60-90

6-8
4-6

3-4

4-6

4-6

10-30

70-100

60-100

60-90
3-4
2-3

4-6

50-100

6-8

40-60 4-5

6-8

1-2

1-2

40-60

60-90

10-30

2-3

1-2

40-70

60-100

70-100

80-100

60-90

30-50

1

6-8

4-6

60-90

4-6

1-2

2

5

5-15

80-100

4-6

4-6

6-10

4-6

1

4-6

4-6

1-2

60-90

1

6

4-6

40-60

6-10

4-5

6-8

60-90

4-6

4-6

30-40

1-2

70-100

6-10

3

1-24

5-20

80-100

4-6

50-80

70-10070-100

6-8

10-30

4-6

4-6

4-6

4-6

60-8030-65

80-100

70-100

4-6

30-55

4-6

70-100

4-6

4-6

1-2

6-8

4-6

1-2

4-6

2-3 6-8

20-40

1-2 4-6

4-6

60-80

4-6

4-6

4-6

1

60-90

60-100 70-100

4-6

50-70

4-6

Зона  бикини

Лицо

Наконечник  12x20

Лицо

Подмышки

Подмышки

Зона  бикини

Мы  знаем  лучший  лазер  Мы  делаем  лучший  лазер

Лицо

Лицо

Зона  бикини

Лицо

Зона  бикини

Подмышки

Подмышки

Наконечник  10x10

Зона  бикини

Лицо

Оружие

Лицо

Подмышки

Лицо

Подмышки

Зона  бикини

Подмышки

Оружие

Зона  бикини

Лицо

Подмышки

Зона  бикини

Подмышки

Оружие

(РС)

Лазер

(РС)

Уход
Кожа

Тип
(Недели)

Область

Пульс

Ширина

Пульс

(Времена)

(Гц)

Интервал

Область

(Времена)

Кожа
Лазер

(%)

ШиринаЧастота

Уход

Тип

Интенсивные  сеансы

(%)

Интервал

(Недели)

Частота

(Гц)

Интенсивные  сеансы



80-100

4-6

5-7

30-45

40-60

2-3

60-80

4-6

4-6

70-90

3-5

3-5

30-50

4-6

1-2

40-70

40-60
6-8

5-7

30-50

20-45

80-100

70-90

50-70 4-6

25-45

3-5

3-5

40-80

70-90

4-6

80-100

40-60

40-70

60-80

40-80

1-2

4-5

50-60

3-4

60-80

40-60

2-3

5-7

50-80

80-100

4-6
4-6

4-6

4-6

50-70

4-6

80-100

4-6

60-80

50-70

1-2

4-6

4-6
50-80

30-50 4-6

4-6
4-6

4-6
40-60

3-5

4-6
50-80

1

4-6

40-60

4-6

3-4

40-60

30-50

4-6

1

2-3

4-6

4-6

4-6

1-2

3-5

30-50

50-70

2

30-55

30-45

80-100

4-6

1

70-90

4-6

4-6

4-6

4-6

3

4-6

25-40

4-6

1-2

4-6

20-35

2-3

6-8
3-5

30-45

4-6

5

4-6

4-6

50-80

6

2-3

1-2

45-55

2-3

30-50

4-6

4-6

80-100

40-60

4-6
70-90

1-2
1-2

4-6

4-6

3-4

4-6

4-6

30-50

40-60

25-50

50-70

5

15-30

4-6

4

4-6

4

4-6

40-60

4-6

30-50

4-6

40-60

40-70

10-35

60-80

2-3
25-45

40-70

5-7

1-2

80-100

4-6

4-6

1

4-5

4-6

4-6

80-100

40-60

4-6

1

3-5

4-6

4-6

6-8
6-8

30-45

1-2

4-6

4-6

2-3

4-640-60

50-80

60-80

4-6

70-90

2-3

3-5

3-4

5-7

6-8

40-60

2-3

4-6

4-6
4-6

Оружие

Подмышки

Подмышки

Назад

Зона  бикини

Оружие

Подмышки

Живот

Зона  бикини

Живот

Живот

Оружие

Лицо

Живот

Назад

Ноги

Лицо

Назад

Оружие

Подмышки

Оружие

Мы  знаем  лучший  лазер  Мы  делаем  лучший  лазер

Зона  бикини

Подмышки

Лицо

Подмышки

Подмышки

Зона  бикини

Наконечник  20x40

Ноги

Оружие

Оружие

Ноги

Назад

Подмышки

Назад

Живот

Ноги

Оружие

(РС) (%) (Времена)
Тип

(Недели)

Уход

Область

Кожа Интервал
Интенсивные  сеансыШирина

Пульс Лазер

Частота

(Гц)
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20-50
4-61-2

20-35
6

4-6

4-6

4-6

4-6
2-3

1-2

4-6

1-2

4-625-45

4.Конечная  точка  кожной  реакции:

30-45
30-50

30-60
20-45

40-60
1-2

30-45 4-6

25-45

4-6
30-50

2-3
4-6
4-6

4-6

40-60

А.  Насадка  должна  располагаться  перпендикулярно  коже,  а  не  под  наклоном.  В  противном  случае  свет  будет  воздействовать  на  кожу.

Ноги

C.  При  использовании  режима  быстрого  скольжения  двигайтесь  с  постоянной  скоростью  –  не  слишком  быстро  и  не  слишком  медленно,  и

Мы  знаем  лучший  лазер  Мы  делаем  лучший  лазер

D.  Постепенно  увеличивайте  мощность,  от  низкой  до  высокой.  Постоянно  общайтесь  с  клиентом.

Живот

Подмышки

поверхность  кожи,  что  влияет  на  эффективность  лечения,  и  клиент  может  испытывать  сильное  жжение

боль.

гемоглобин,  который  конкурирует  с  меланином  за  поглощение,  позволяя  большему  количеству  света  воздействовать  на  волосы

эффективность  лечения.

никогда  не  останавливайтесь  —  во  избежание  термического  повреждения.

Оружие

Ноги

Назад

и  оперативно  корректируйте  энергию  для  более  безопасного  и  эффективного  лечения.

B.  Используйте  технику  сжатия:  плотно  прижмите  насадку  к  коже,  чтобы  сместить

фолликул.  Это  также  сокращает  расстояние  между  фолликулом  и  выходом  света,  улучшая

3.  Заметки  об  операции



Послеоперационные  побочные  реакции  и  их  профилактика:

Кожная  реакция:

когда  на  глазах  появляются  маленькие  красные  точки

поры  волос.

2.  Используйте  встроенную  охлаждающую  пластину  прибора  для  охлаждения  обработанной  области  до  тех  пор,  пока  не  исчезнет  значительное  тепло.

сауны,  горячие  источники  и  т.  д.).

1.  Смойте  охлаждающий  гель.

3.  Избегайте  любых  тепловых  раздражителей  в  течение  одной  недели  после  лечения  (горячая  вода,  ножные  ванны,  принятие  ванн,

5.  Не  используйте  другие  методы  удаления  волос  во  время  курса  лечения.

(как  показано  на  левом  изображении).

Для  тонких  волос:  прекратить  операцию

Мы  знаем  лучший  лазер  Мы  делаем  лучший  лазер

1.

2.  Для  густых  темных  волос:  небольшие  папулы

покраснение/отек  или  клиент  больше  не  чувствует  сильного  тепла.

4.  Избегайте  пребывания  на  солнце  в  течение  одной  недели.

Послеоперационный  уход

1.  Эритема:  на  обработанной  области  может  возникнуть  временное  покраснение  кожи  и  легкая  эритема  из-за

12



IV.  Сравнение  результатов

Предплечье  до  лечения

Мы  знаем  лучший  лазер  Мы  делаем  лучший  лазер

После  4  процедур

лазерной  стимуляции,  связанной  с  конституцией  или  уровнем  энергии.  Нанесите  эссенцию  для  лазерного  восстановления;  она  поможет

Удаление  волос  может  вызвать  значительное  повреждение  кожи  вокруг  пор,  что  приводит  к  их  закупорке  и  выделению  кожного  сала.

6.  Рубцевание:  может  возникнуть  у  отдельных  лиц.

4.  Гиперпигментация:  в  основном  временная,  редко  постоянная.  Большинство  людей  восстанавливаются  в  течение

месяцев.  Причины:  1.  Избыточная  энергия/чрезмерная  обработка,  вызывающая  серьёзные  локальные  термические  повреждения.  2.

или  для  лечения  можно  применять  Бактробан  (мупироцин).

Накопление  и  бактериальная  инфекция,  провоцирующие  это  состояние.  Зоны  с  сильным  нефтяным  загрязнением

5.  Гипопигментация:  очень  редко.  Может  быть  вызвана  чрезмерной  энергией  во  время  работы  или

Удаление  волос  также  может  легко  вызвать  фолликулит.  Местные  антибиотики,  такие  как  тетрациклин,  клиндамицин,

3.  Фолликулит:  сальные  железы  расположены  вблизи  стержня  волоса,  их  протоки  находятся  под  порами.

2.  Отёк:  Сначала  охладите  кожу,  пока  отёк  не  спадёт.  Если  это  связано  с  чувствительной  кожей  клиента,

Послеоперационная  инфекция,  приводящая  к  потере  пигмента.  Обычно  проходит  спонтанно.

исчезают  через  3–5  дней,  а  в  тяжелых  случаях  —  до  десяти  дней.

восстанавливающая  эссенция  для  успокоения  и  уменьшения  воспаления  на  3–5  дней.

Отёк  пройдёт  по  мере  рассеивания  избыточного  тепла.  Если  это  фототоксическая  реакция,  примените  лазер.

секреции,  обширные  участки  со  значительным  термическим  повреждением  и  лица,  склонные  к  фолликулиту

Некоторые  участки  кожи  склонны  к  пигментации.  3.  Недостаточное  охлаждение  после  процедуры.

более  восприимчивы.  Употребление  острой  пищи,  плавание  или  принятие  горячих  ванн  в  течение  недели  после

или  недостаточное  время  охлаждения.  4.  Воздействие  солнца  после  лечения.

В  краткосрочной  перспективе.  Препараты,  такие  как  псорален,  могут  использоваться  для  ускорения  восстановления  меланина.  Для  полного  восстановления

депигментации  может  быть  проведена  аутологичная  трансплантация  эпидермиса.
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До  обработки  бороды

После  3  процедур

Мы  знаем  лучший  лазер  Мы  делаем  лучший  лазер

Подмышечная  впадина  до  лечения

После  3  процедур

Перед  лечением  груди  и  спины После  6  процедур
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I.  Лечение  Уход  за  головой

2.  Меняйте  фильтр  каждые  три  месяца.

2.  Обращайтесь  с  терапевтической  насадкой  осторожно  и  сразу  после  использования  кладите  её  обратно  в  лоток.  Избегайте

Мы  знаем  лучший  лазер  Мы  делаем  лучший  лазер

1.  Очищайте  гель  сразу  после  использования.

1.  Меняйте  воду  каждый  месяц.  Чтобы  продлить  срок  службы  лазера,  используйте  дистиллированную  воду.

3.  Во  время  использования  обеспечьте  достаточное  пространство  вокруг  устройства  для  обеспечения  надлежащего  отвода  тепла.

удары  или  стуки.

V.  Уход  и  обслуживание  оборудования

II.  Техническое  обслуживание  лазерного  блока


